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บทคัดย่อ	 การแยกสารกำ�จัดศตัรพูชืหลายชนดิออกจากอาหารอยา่งมปีระสิทธภิาพกอ่นการตรวจวเิคราะหช์นดิและปรมิาณ
เพือ่ใหไ้ดผ้ลวเิคราะห์ทีถ่กูต้องเป็นขัน้ตอนทีย่ากและเปน็อปุสรรคสำ�คญัในงานวเิคราะห ์จึงไดท้ำ�การศกึษาเพือ่พัฒนาวิธวีเิคราะห์
สารที่มีคุณสมบัติทางเคมีหลากหลายพร้อมกันอย่างง่าย โดยปรับปรุงจากหลักการเตรียมตัวอย่าง AOAC 2007.01 เพื่อตรวจ
วิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส 21 ชนิด และกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ 8 ชนิดในอาหารบางชนิด ได้แก่ นมโค 
นมผง น้ำ�นมถั่วเหลือง และไข่ไก่ ด้วยเครื่องแก๊สโครมาโทกราฟชนิดเอฟพีดี (GC - FPD) และชนิดอีซีดี (GC - ECD) 
พร้อมกัน ผลการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์พบว่ากราฟมาตรฐานและช่วงของการวัดของสารทุกชนิดมีความเป็น 
เสน้ตรงในชว่ง 20 - 300 นาโนกรมัตอ่มลิลลิติร และ 10 - 150 ไมโครกรมัตอ่กโิลกรมัตามลำ�ดบั โดยมคีา่สมัประสทิธิส์หสมัพนัธ ์
(r) ระหว่าง 0.995 และ 0.999 มีความแม่นในอาหารชนิดต่างๆ แสดงด้วยร้อยละของการกลับคืน (% recovery) ที่ระดับ 10, 
30 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ในช่วงร้อยละ 25.5 ถึง 173.8 และมีความเที่ยงแสดงด้วยค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานสัมพันธ์ 
ในช่วงร้อยละ 1.1 ถึง 30.4 และมีสารบางชนิดไม่สามารถตรวจวัดได้ ขีดจำ�กัดของการตรวจพบและขีดจำ�กัดของการวัดเชิง 
ปริมาณเท่ากับ 5 และ 10 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัมตามลำ�ดับ เปรียบเทียบคุณลักษณะเฉพาะของวิธีที่พัฒนาขึ้นกับวิธีที่ใช้อยู่เดิม 
ในห้องปฏิบัติการ (Onley method) พบว่าวิธีใหม่เป็นวิธีทางเลือกหน่ึงที่มีประสิทธิภาพ รวดเร็ว ประหยัด และสามารถ 
วิเคราะห์สารกำ�จัดศัตรูพืชหลายชนิดได้พร้อมกัน การวิเคราะห์น้ีสามารถนำ�ไปประยุกต์ใช้กับสารกลุ่มอ่ืนในอาหารชนิดอื่นๆ 
และยังนำ�ไปใช้วิเคราะห์ตัวอย่างจำ�นวนมากของการวิเคราะห์งานประจำ�เพื่อลดระยะเวลาในการวิเคราะห์ได้อีกด้วย

Accepted for publication,  9 March 2018



Determination of OPs and SPs  Residues in Some Food 	 Weerawut  Wittayanan and  Thoranit  Chaimongkol

30 วารสารกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์
ปีที่ 60 ฉบับที่ 1 มกราคม - มีนาคม 2561

บทนำ�

สารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชสังเคราะห์ถูกน�ำมาใช้ในภาคการเกษตรและสาธารณสุขอย่างกว้างขวางเมื่อราว 

หนึ่งร้อยปีที่ผ่านมา เมื่อมีการใช้ที่ไม่ถูกต้องเหมาะสมอาจตกค้างในพืช สัตว์ ส่ิงแวดล้อม และสามารถถ่ายทอดสู่

มนุษย์ได้ ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เลขที่ 387 พ.ศ. 2560 เรื่องอาหารที่มีสารพิษตกค้าง(1) ก�ำหนดค่าปริมาณ

สารพิษตกค้างสูงสุด (Maximum Residue Limit, MRL) ของสารก�ำจัดศัตรูพืชและปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุดที่ 

ปนเปื้อนจากสาเหตุท่ีไม่อาจหลีกเล่ียงได้ (Extraneous Maximum Residue Limit, EMRL) ซ่ึงเป็นสาร 

กลุ่มออร์กาโนคลอรีน (organochlorine compounds, OCs) ตกค้างในอาหารที่มีไขมัน ส�ำนักคุณภาพและ 

ความปลอดภัยอาหาร กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้พัฒนาวิธี(2) เพื่อตรวจวิเคราะห์สารกลุ่ม OCs ในนม และ 

เปิดให้บริการโดยได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2005 แต่ยังไม่มีวิธีที่สามารถวิเคราะห์

สารชนิดอื่นในนมได้ สารเหล่านี้เป็นสารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส (organophosphorus compounds, OPs), 

กลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (synthetic pyrethroids, SPs), กลุ่มคาร์บาเมต (carbamates, CARs) และ 

สารอื่นๆ นอกจากนี้ประกาศกระทรวงสาธารณสุข (ฉบับที่ 350) พ.ศ. 2556 เรื่อง นมโค(3) ระบุว่านมและผลิตภัณฑ์

นมต้องไม่มีสารที่อาจเป็นพิษหรือสารปนเปื้อนในปริมาณท่ีอาจเป็นอันตรายต่อสุขภาพ ประกอบกับปัจจุบันยังไม่มี

รายงานทีร่ะบถุงึสถานการณ์การตกค้างของสารเคมดีงักล่าวในประเทศไทย ดงันัน้กระทรวงสาธารณสขุจงึต้องมวีธิตีรวจ 

วิเคราะห์ที่เหมาะสม มีความถูกต้องของวิธี และครอบคลุมจ�ำนวนสารที่มีค่าก�ำหนดตามกฎหมายเพื่อการเฝ้าระวัง 

ความปลอดภัยจากสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชตกค้างในอาหารเหล่านี้ที่จ�ำหน่ายในประเทศ

ในอดีตสารก�ำจัดศัตรูพืชที่ถูกน�ำมาใช้อย่างแพร่หลายเป็นสารกลุ่ม OCs ซึ่งเป็นสารที่ละลายได้ดีใน 

ไขมัน (fat soluble) วิธีที่ใช้วิเคราะห์อาหารที่มีไขมันเป็นองค์ประกอบ (fatty food) จึงถูกพัฒนาให้สามารถสกัด 

สารกลุ่ม OCs โดยใช้ตัวท�ำละลายอินทรีย์ละลายไขมันและสารสนใจออกจากตัวอย่าง แล้วจึงก�ำจัดไขมันออกอีกคร้ัง 

จึงจะสามารถตรวจวัดด้วยเครื่องมือได้ จะเห็นว่าการวิเคราะห์อาหารที่เป็น fatty food นั้นต้องผ่านข้ันตอนการสกัด 

ทีใ่ช้สารเคมหีลายชนดิในปริมาณมากและส่งผลถงึประสิทธภิาพการสกดัด้วย(4) เน่ืองจากสารกลุม่ OCs มคีวามคงตวัสงูมาก 

ต่อมาจึงมีมาตรการห้ามใช้สารดังกล่าว หลังจากสารกลุ ่มนี้ที่ตกค้างในห่วงโซ่อาหารมีปริมาณลดลงจากการ 

ยกเลิกการใช้งาน อุตสาหกรรมผู้ผลิตสารเคมีก�ำจัดศัตรูพืชได้พัฒนาสารกลุ่มใหม่ๆ ที่มีความคงทนในสภาพแวดล้อม

น้อยกว่าและเป็นพิษต่อมนุษย์น้อยกว่าขึ้น อาทิ สารกลุ่ม OPs และสารกลุ่ม SPs เป็นต้น แต่อย่างไรก็ตามสารเหล่านี้

สามารถตกค้างในอาหารได้เช่นเดียวกัน 

งานวิจัยหลายชิ้นมีการใช้ acetonitrile เป็นตัวท�ำละลายในการสกัด(5,6,7) เพื่อใช้ตรวจวิเคราะห์สารท่ีมี 

ความหลากหลายของคุณสมบัติทางเคมี ซ่ึงเหมาะสมส�ำหรับอาหารที่มีไขมันไม่มาก เน่ืองจากเป็นตัวท�ำละลายท่ี 

สามารถละลายสารได้ครอบคลุมทั้งชนิดมีขั้วและไม่มีขั้ว และให้อัตราการกลับคืน (recovery) สูง และใน 

ขณะเดยีวกนักไ็ม่ละลายสารท่ีไม่มีขัว้ เช่น ไขมัน และสารทีมี่ขัว้สงู เช่น โปรตีน เกลอื และน�ำ้ตาล ออกมาระหว่างการสกดั 

วิธีวิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืชใน low fatty food ที่เป็นที่นิยมแพร่หลายคือ วิธี matrix solid - phase 

dispersion (MSPD)(8,9) และ วิธี quick, easy, cheap, effective, rugged and safe (QuEChERS)(10) ซึ่ง

มี Anastassiades และคณะเป็นผู้เสนอขึ้นในปี 2003 ในเวลาต่อมาได้ถูกใช้เป็นวิธีมาตรฐาน AOAC Official 

Method 2007.01 ในการวิเคราะห์ผักและผลไม้และได้ถูกพัฒนาดัดแปลงให้ใช้กับชนิดสารและชนิดอาหารที ่

หลากหลายขึ้นโดยใช้เครื่องมือที่มีประสิทธิภาพสูง เช่น GC - MS/MS, LC - MS/MS และ GC/TOF - MS(11,12) 

วิธีน้ีเป็นวิธีที่รวดเร็ว ง่าย และประหยัด จึงน่าจะเป็นวิธีที่สามารถน�ำมาปรับปรุงใช้ในห้องปฏิบัติการทดแทนวิธ ี

ของ Onley(13) ท่ีใช้อยู่ ซ่ึงเป็นวิธีที่ใช้เวลาและทรัพยากรมาก งานวิจัยช้ินนี้เลือกอาหารที่มีปริมาณไขมันต้ังแต่ 2% 

ถึง 30% โดยน�้ำหนัก ได้แก่ นมโค นมผง น�้ำนมถั่วเหลือง และไข่ไก่ 
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เพื่อเป็นการตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยอาหารในการคุ้มครองผู้บริโภคซึ่งเป็นภารกิจหลักของ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ส�ำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงด�ำเนินการพัฒนาวิธีวิเคราะห์สารก�ำจัด 

ศัตรูพืชกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัสและกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์พร้อมกันในอาหารบางชนิดโดยดัดแปลงวิธี  

AOAC 2007.01 เพิ่มเติมจากสารกลุ่ม OCs ที่ได้ด�ำเนินการไปแล้ว แล้วเปรียบเทียบคุณลักษณะและประสิทธิภาพ 

กับวิธีเดิมท่ีใช้ในห้องปฏิบัติการ (Onley method) เพื่อน�ำไปใช้ในการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของอาหารและ 

ผลิตภัณฑ์ และตรวจติดตามการตกค้างเพื่อท�ำให้ทราบสถานการณ์และความรุนแรงของการตกค้างและน�ำมาประเมิน

ความปลอดภัยของผู้บริโภคและหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาที่เหมาะสมต่อไป

วัสดุและวิธีการ

สารเคมีและสารมาตรฐาน 

สารเคมี : acetonitrile (HPLC) และ acetone (HPLC) เป็นผลิตภัณฑ์ของ J.T.Baker ประเทศ

สหรัฐอเมริกา n - hexane (PR) เป็นผลิตภัณฑ์ของ Scharlau ประเทศสเปน glacial acetic acid (AR) 

เป็นผลิตภัณฑ์ของ AnalaR ประเทศอังกฤษ ethyl acetate (HPLC) เป็นผลิตภัณฑ์ของ Burdick & Jack-

son ประเทศเกาหลีใต้ magnesium sulfate anhydrous (MgSO
4
) (AR) และ sodium acetate (NaOAc) 

(AR) เป็นผลิตภัณฑ์ของ Merck KGaA ประเทศเยอรมนี mixture of 150 mg MgSO
4
, 50 mg Primary 

Secondary Amine sorbent (PSA) and 50 mg C18EC Part No: 5982-5122 Dispersive SPE 2ml, 

Fatty Samples, AOAC เป็นผลิตภัณฑ์ของ Agilent Technologies ประเทศสหรัฐอเมริกา น�้ำ reverse 

osmosis (RO), acetonitrile +1 % acetic acid เตรียมโดยการตวง acetonitrile ประมาณ 200 มิลลิลิตร เติม 

acetic acid 2.5 มิลลิลิตร แล้วปรับปริมาตรด้วย acetonitrile จนครบ 250 มิลลิลิตร ใน volumetric flask 

สารมาตรฐาน (Standards) : สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส (Organophosphorus compounds, 

OPs) จ�ำนวน 21 สาร ได้แก่ acephate, azinphos - methyl, chlorpyrifos, diazinon, dichlorvos, dicro-

tophos, dimethoate, EPN, ethion, methamidophos, methidathion, mevinphos, monocrotophos, 

omethoate, parathion, parathion - methyl, pirimiphos - methyl, phosalone, profenofos, prothiofos 

และ triazophos สารกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (Synthetic pyrethroids, SPs) จ�ำนวน 8 สาร ได้แก ่

bifenthrin, cyfluthrin, cyhalothrin, cypermethrin, deltamethrin, fenpropathrin, fenvalerate 

และ permethrin สารท้ังหมดเป็นผลิตภัณฑ์ของ Dr. Ehrenstorfer ประเทศเยอรมนี ความบริสุทธิ์ (purity) 

ระหว่างร้อยละ 94.0 - 99.0 

การเตรียมสารละลายมาตรฐาน : เตรียมสารละลายของสารมาตรฐานกลุ่ม OPs ใน acetone และกลุ่ม 

SPs ใน n - hexane ความเข้มข้นประมาณ 500 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิน้อยกว่า 

-4 องศาเซลเซียส เตรียมสารละลายผสมของสารมาตรฐานกลุ่ม OPs 21 ชนิด และสารละลายผสมของสาร

มาตรฐานกลุ่ม SPs 8 ชนิด ความเข้มข้น 10 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร ใน acetone และ n - heaxane ตามล�ำดับ 

โดยปิเปต stock solution สารมาตรฐานแต่ละชนิดประมาณ 1 มิลลิลิตร ลงใน volumetric flask ขนาด 

50 มิลลิลิตร ปรับปริมาตรด้วยตัวท�ำละลายและเตรียมสารละลายผสมของสารมาตรฐาน 21 ชนิด และสารละลาย 

ผสมของสารมาตรฐานกลุ่ม SPs 8 ชนิด เพื่อท�ำ intermediate solution และ working solution ช่วง 

ความเข้มข้น 0.02, 0.06, 0.1 และ 0.2 ไมโครกรัมต่อมิลลิลิตร โดยเก็บรักษาที่อุณหภูมิน้อยกว่า -4 องศาเซลเซียส
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เครื่องมือและอุปกรณ์ 

เคร่ืองชั่ง 3 ต�ำแหน่ง ส�ำหรับชั่งตัวอย่าง และ 5 ต�ำแหน่งส�ำหรับชั่งสารมาตรฐาน เครื่องปั่นตกตะกอน 

(centrifuge) ความเร็วรอบ 3,500 - 4,000 รอบต่อนาที รุ่น HERMLE Z366 ประเทศเยอรมนี เครื่องระเหย

สารละลายแบบ heating box และใช้แก๊สไนโตรเจนในการระเหยสารสกัด REACTI - THERM III #TS - 

18824 Thermo scientific เคร่ืองหมุนปั่นผสมสารละลาย Vertex - 2Genie micropipette ขนาด 2 - 20 

ไมโครลิตร ขนาด 20 - 200 ไมโครลิตร และขนาด 100 - 1,000 ไมโครลิตร amber vial ขนาด 4 หรือ 8 มิลลิลิตร 

centrifuge tube ขนาด 50 มิลลลิติร และ 15 มิลลลิติร Pasteur pipette ตูแ้ช่แขง็อุณหภมูติ�ำ่กว่า -15 องศาเซลเซยีส 

certified volumetric flask ก่อนการใช้งานเครื่องแก้วทุกชนิดให้ล้างด้วย acetone 2 ครั้ง และ n - hexane 2 ครั้ง 

แล้วผึ่งให้แห้งก่อนน�ำมาใช้งาน

เครื่อง GC - FPD: Agilent Technology 6890N โดยใช้ analytical column: DB1701 (30 m, 

0.25 mm id, 0.25 µm film thickness) และ DB-35ms (30 m, 0.25 mm id, 0.25 µm film thickness)

เครื่อง GC - ECD: Agilent Technology 6890N โดยใช้ analytical column: DB - 5MS (30 m, 

0.25 mm id, 0.25 µm film thickness) และ Rtx - CLPesticides2 (30 m, 0.25 mm id, 0.25 µm  

film thickness)

ตัวอย่างและการเตรียมตัวอย่าง 

ใช้ตัวอย่างอาหารในการทดสอบความถูกต้องของวิธี ได้แก่ นมโค นมผง น�้ำนมถั่วเหลือง และไข่ไก่ 

ชั่งแบ่งตัวอย่างเพื่อเป็น analytical portions โดยชั่งตัวอย่างที่มีลักษณะเป็นของเหลว ได้แก่ นมโค น�้ำนมถั่วเหลือง  

และไข่ น�้ำหนัก 10.0 ± 0.1 กรัม ลงใน centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร ส�ำหรับตัวอย่างที่มีลักษณะเป็น 

ของแข็งหรือผง ได้แก่ นมผง หนัก 5.0 ± 0.05 กรัม ลงใน centrifuge tube ขนาด 50 มิลลิลิตร ก่อนการวิเคราะห์

ให้เติมน�้ำ RO ปริมาณ 5 มิลลิลิตร เขย่าผสมกันแล้ววางทิ้งไว้ 15 นาที และตัวอย่างที่ยังไม่ได้น�ำมาวิเคราะห์จะถูกเก็บ

รักษาในตู้แช่แข็งที่อุณหภูมิต�่ำกว่า -15 องศาเซลเซียส

การพัฒนาวิธีการสกัดและการท�ำให้บริสุทธิ์

ท�ำการพัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยน�ำตัวอย่างนมโคที่ชั่งไว้มาเติม acetonitrile + 1% acetic acid ปริมาตร 

10 มิลลิลิตร เขย่าด้วยมืออย่างแรง 1 นาที แล้วเติม MgSO
4
 4 กรัม และ NaOAc 1 กรัม แล้วเขย่าต่ออีก 1 นาที 

น�ำไปปั่นตกตะกอนด้วยความเร็วประมาณ 3,500 - 4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที แบ่งสารสกัดด้านบนส่วนใสที่ได้ 

5 มิลลิลิตร ใส่ใน centrifuge tube ขนาด 15 มิลลิลิตร ทดสอบประสิทธิภาพของการท�ำให้บริสุทธิ์ด้วยตัวดูดซับ 

ของแข็งแบบกระจาย (d - SPE) โดยในขั้นตอนการท�ำให้บริสุทธิ์น�ำสารสกัดที่ได้จากขั้นตอนการสกัดใน 

centrifuge tube เติมตัวดูดซับของแข็งแบบกระจาย (d - SPE) ชนิดต่างๆ ดังนี้

a)	150 mg MgSO
4
 + 50 mg PSA + 50 mg C18

b)	150 mg MgSO
4
 + 50 mg PSA + 50 mg GCB

c)	150 mg MgSO
4
 + 50 mg PSA + 50 mg GCB + 50 mg C18

หลังจากนั้นเขย่าประมาณ 1 นาที แล้วน�ำไปปั่นตกตะกอนด้วยความเร็วประมาณ 3,500 - 4,000 รอบต่อ

นาที นาน 5 นาที ท�ำการประเมินประสิทธิภาพ d - SPE ส�ำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่ม SPs ด้วยเครื่อง GC - ECD 

เท่านั้นโดยสารสกัดส่วนใสท่ีได้จะถูกน�ำไประเหยแห้งปรับปริมาตรด้วยตัวท�ำละลายผสมของ n-hexane:ethyl 

acetate (3:1) แล้ววิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC เพื่อเปรียบเทียบปริมาณ co - extractive ที่สกัดออกจากตัวอย่าง 
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โดยการค�ำนวณพื้นที่ใต้พีคท้ังหมด (Peak Area Sum) ส่วนการวิเคราะห์สารกลุ่ม OPs ไม่ต้องท�ำการประเมิน

เนื่องจากไม่มีพีครบกวนใน GC-FPD 

เลือก d - SPE ที่เหมาะสมหลังจากประเมินประสิทธิภาพของ d-SPE แล้ว ท�ำการทดสอบความถูกต้อง

ของวิธีวิเคราะห์โดยเติม d-SPE ที่คัดเลือกแล้วในสารสกัดปริมาณ 5 มิลลิลิตร จากขั้นตอนการสกัด เขย่า 1 นาที น�ำ

ไปปั่นตกตะกอนด้วยความเร็วประมาณ 3,500-4,000 รอบต่อนาที นาน 5 นาที แบ่งสารสกัดส่วนใสที่ได้ 2 มิลลิลิตรใส่

ใน amber vial ขนาด 4 หรือ 8 มิลลิลิตร น�ำไประเหยลดปริมาตรจนเกือบแห้งแล้วปรับปริมาตรด้วยสารละลายผสม 

n-hexane:ethyl acetate (3:1) จนครบ 1 มิลลิลิตร ได้ความเข้มข้นตัวอย่าง 2 กรัมต่อมิลลิลิตร ส�ำหรับอาหารที่

เป็นของเหลว และ 1 กรัมต่อมิลลิลิตร ส�ำหรับอาหารที่เป็นของแข็งก่อนน�ำไปวิเคราะห์ชนิดและปริมาณสารก�ำจัดศัตรู

พืชตกค้างด้วยเครื่อง GC - FPD และ GC - ECD

การตรวจวัดปริมาณด้วยเครื่อง GC - FPD และ GC - ECD

ใช้เครื่องมือแก๊สโครมาโทกราฟของ Agilent Technologies รุ่น 6890N ที่ติดตั้ง detector 2 ชนิดใน 

เคร่ืองเดียวกัน ใช้ analytical column ที่ระบุในหัวข้อเครื่องมือและอุปกรณ์ ใช้ GC - FPD ในการตรวจวัด 

สารกลุ่ม OPs โดยใช้สภาวะเครื่องดังนี้ pulse splitless mode: pressure 17.5 psi, purge flow 60 ml/min, 

purge time 0.8 min ใช้ helium เป็น carrier gas มี flow rate 1.5 ml/min (constant flow) และใช้ nitrogen 

เป็น make up gas 60 ml/min จุด flame โดยใช้ hydrogen 75 ml/min และ air 100 ml/min มี injection  

volume เป็น 1 µl มีอุณหภูมิ injector และ detector เป็น 220°C และ 200°C ตามล�ำดับ ใช้ GC - ECD  

ในการตรวจวัดสารกลุ่ม SPs โดยใช้สภาวะดังนี้ splitless mod: pressure 17.5 psi, purge flow 60 ml/min, 

purge time 0.8 min ใช้ helium เป็น carrier gas มี flow rate 1.5 ml/min (constant flow) และใช้ nitrogen 

เป็น make up gas 60 ml/min มีอุณหภูมิ injector และ detector เป็น 200°C และ 300°C ตามล�ำดับ สามารถ

วิเคราะห์สารทั้งสองกลุ่มได้ในคราวเดียวกันโดยใช้ oven temperature program เป็น initial 80°C hold 1 min, 

rate 20°C/min to 190°C, rate 2.5°C/min to 220°C, rate 1.5°C/min to 240°C, rate 8°C/min to final 

270°C hold 8 min

การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 

การทดสอบความจ�ำเพาะของวธิ ีความเป็นเส้นตรงของกราฟมาตรฐาน และความเป็นเส้นตรงของช่วงการวเิคราะห์ 

ทดสอบความจ�ำเพาะของวิธีโดยวิเคราะห์ method blank และ sample blank เมื่อไม่พบพีคหรือพบพีค 

ทีม่สีญัญาณ signal - to - noise ratio (S/N) น้อยกว่า 3 ทีม่ ีRetention time (RT) ใกล้เคยีงกบัสารทีส่นใจถอืว่า

วิธีปราศจากสารรบกวนและวิธีมีความจ�ำเพาะ สร้างกราฟมาตรฐานแบบ matrix - matched calibration (MMC) 

โดยใช้สารสกัดที่ได้จากนมโคท่ีเป็น blank เป็นตัวท�ำละลาย เจือจาง intermediate standard solution ให้ได ้

ความเข้มข้นที่ต้องการและฉีดเข้าเครื่อง GC แบบสุ่ม (random, n = 3) ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ ์

(correlation coefficient: r) ก�ำหนดเกณฑ์ยอมรับ r มค่ีามากกว่า 0.995 ศกึษาความเป็นเส้นตรงของช่วงการวเิคราะห์

โดยการเติมสารมาตรฐานในนมโค (sample blank) ที่ระดับความเข้มข้น 10, 20, 30, 50, 100 และ 150 ไมโครกรัม

ต่อกิโลกรัม วิเคราะห์ระดับละ 3 ซ�้ำ (n = 3) สร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่างความเข้มข้นที่เติมลงในตัวอย่างกับ 

ความเข้มข้นที่ตรวจพบ ค�ำนวณหาค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์ (correlation coefficient: r) ก�ำหนดเกณฑ์ยอมรับ r 

มีค่ามากกว่า 0.995
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การหาขีดจ�ำกัดของการตรวจพบ (LOD) และขีดจ�ำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ)

หาขีดจ�ำกัดของการตรวจวัด (limit of detection, LOD) โดยเติมสารละลายมาตรฐานทั้งหมดลงใน 

สารสกัดจากนมโคแล้วน�ำไปวิเคราะห์หาค่า LOD ที่ระดับ 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม วิเคราะห์จ�ำนวน 6 ซ�้ำ (n = 

6) แล้วค�ำนวณค่า S/N หาขีดจ�ำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (limit of quantitation, LOQ) โดยใช้ข้อมูลจาก 

การทดสอบความแม่นและความเท่ียงของการวิเคราะห์ ทีร่ะดบัความเข้มข้น 10 ไมโครกรมัต่อกิโลกรมั วเิคราะห์จ�ำนวน 6  

ซ�้ำ (n = 6) แล้วค�ำนวณ %recovery ก�ำหนดเกณฑ์ยอมรับอยู่ในช่วงร้อยละ 60 - 120 และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน

สัมพัทธ์ (RSD) ก�ำหนดเกณฑ์ยอมรับ ≤ 20%

การทดสอบความแม่นและความเที่ยง

เติมสารมาตรฐานในตัวอย่าง (sample blank) ที่ระดับ LOQ, 3xLOQ และ 10xLOQ ที่ความเข้มข้น 

10, 30 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ตามล�ำดับ วิเคราะห์ระดับละ 6 ซ�้ำ (n = 6) แล้วค�ำนวณ %recovery 

และ RSD โดยเกณฑ์ยอมรับความแม่น (accuracy): mean recovery 60 - 120% และเกณฑ์ยอมรับความเที่ยง 

(precision): RSD มีค่า ≤ 20%

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด

	 การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัด (Estimation of Measurement Uncertainty, MU) 

ของการวิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืชในอาหารท่ีท�ำการทดสอบใช้วิธีการของ EURACHEM(14) ซึ่งเป็นการค�ำนวณ

โดยใช้ทุกแหล่งท่ีมาของความไม่แน่นอน จากนั้นค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนขยายที่ระดับความเช่ือมั่นร้อยละ 95 

โดยใช้ค่า k = 2 เป็นวิธีที่มีความถูกต้องเป็นที่ยอมรับและเหมาะสมต่อการน�ำไปใช้งาน

การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวิธีกับวิธี Onley(13)

เปรียบเทียบประสทิธภิาพการสกดัสารกลุม่ OPs และ กลุม่ SPs ในนมโคทีร่ะดบัความเข้มข้น 30 ไมโครกรมั 

ต่อกิโลกรัม ระหว่างวิธีที่พัฒนาขึ้นกับวิธี Onley โดยวิเคราะห์วิธีละ 6 ซ�้ำ (n = 6) แล้วประเมินจากความแม่น 

(%recovery) หลักการโดยสังเขปของวิธี Onley คืออาหารจะถูกท�ำให้สูญเสียสภาพธรรมชาติด้วยการปั ่น 

กับสารผสมของตัวท�ำละลาย ได้แก่ acetone, acetonitrile, dioxane และ diethyl ether แล้วน�ำไปแช่แข็งท่ี 

อุณหภูมิต�่ำกว่า -15 °C กรองของแข็งออกด้วยกระดาษกรอง น�ำสารสกัดที่ได้ไปท�ำ liquid - liquid extraction 

ด้วยน�้ำ RO ผสมน�้ำเกลืออิ่มตัวปริมาณมากและ n-hexane เพื่อก�ำจัด co - extractive แล้วน�ำไปท�ำให้บริสุทธิ ์

ด้วย Florisil column โดยใช้ตัวท�ำละลายเป็น CH
2
Cl

2
, CH

3
CN และ n - hexane ก่อนการตรวจวัดด้วยเครื่อง GC

 

ผล

พัฒนาวิธีวิเคราะห์โดยใช้ขั้นตอนการสกัดที่อ้างอิงจากวิธี AOAC 2007.01 แต่เนื่องจากตัวอย่างอาหาร 

ที่ศึกษามีองค์ประกอบท่ีแตกต่างจากเอกสารอ้างอิง จึงศึกษาประสิทธิภาพของการท�ำให้บริสุทธิ์ด้วยตัวดูดซับของแข็ง

แบบกระจาย (d - SPE) ชนิดต่างๆ แสดงผลดังภาพที่ 1 เป็นโครมาโทแกรมจากเครื่อง GC - ECD ของการสกัด

นมโคแล้วท�ำให้บริสุทธิ์ด้วยสารผสมของตัวดูดซับแบบกระจายทั้งสามชนิด ประสิทธิภาพการท�ำให้บริสุทธิ์แสดงด้วย 

Peak Area Sum ซึ่งเป็นผลรวมของพื้นที่ใต้พีคทั้งหมดของการท�ำให้บริสุทธิ์ชนิดนั้นๆ ช้ีให้เห็นว่าการใช้ส่วนผสม

ของ MgSO
4
, PSA, GCB และ C18 ให้ Peak Area Sum น้อยที่สุด หรือกล่าวได้ว่ามีปริมาณ co - extractive 

น้อยที่สุดและได้โครมาโทแกรมที่สะอาดที่สุด แต่อย่างไรก็ตาม interference peaks ที่พบส่วนมากพบที่ retention  

time (RT) ที่ช่วงต้นเวลาของการวิเคราะห์หรือที่ RT น้อยๆ และอยู่นอก RT ของการวิเคราะห์สารกลุ่ม SPs 
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การวิเคราะห์ method blank และ sample blank ตรวจไม่พบสารรบกวนที่ให้พีคตรงหรือใกล้เคียงกับ 

สารมาตรฐาน สามารถแยกพีคและตรวจวัดสารก�ำจดัศตัรพืูชได้อย่างชัดเจน (ภาพที ่2) และสามารถสร้างกราฟมาตรฐาน

ได้ในช่วง 20 ถึง 300 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร (ภาพที่ 3) โดยกราฟมาตรฐานของสารทุกชนิดมีค่า r สูงกว่า 0.995 

ผลการทดสอบขีดจ�ำกัดของการตรวจพบ (LOD) ของสารทุกชนิดเท่ากับ 5 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (S/N > 3) 

แต่ไม่สามารถตรวจวัด azinphos - methyl ได้ โดยมีขีดจ�ำกัดของการวัดเชิงปริมาณ (LOQ) มีค่าเท่ากับ 

10 ไมโครกรมัต่อกโิลกรมั ผลการทดสอบความแม่นและความเทีย่งของวธิใีนตารางที ่1 แสดงความแม่นและความเทีย่ง 

ที่ระดับ LOQ, 3xLOQ และ 10xLOQ ที่ 10, 30 และ 100 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม ของการวิเคราะห์สารกลุ่ม OPs 

และ SPs ในนมโคชนิดเต็มมันเนย ความแม่น (%recovery) ที่ระดับ LOQ มีค่าระหว่าง 63.6 - 99.8% และ 

ความเที่ยงจาก RSD มีค่าระหว่าง 1.1 - 15.0% ผลการทดสอบความแม่นและความเที่ยงใน matrix อื่นๆ ได้แก่ 

นมผง น�้ำนมถั่วเหลือง และไข่ไก่ ที่ระดับ 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม แสดงในตารางที่ 2 ชี้ให้เห็นว่ามีสารจ�ำนวนมาก 

ที่ผ่านการทดสอบความใช้ได้ของวิธีแล้วอยู่ในเกณฑ์ยอมรับของ AOAC(15) ทั้งนี้หากพิจารณาใช้เกณฑ์จากเอกสาร

อ้างอิง SANCO (2015)(16)  ที่ก�ำหนดเกณฑ์ยอมรับขยายเพื่อใช้ในงาน routine (recovery 50 - 150%) สารเกือบ

ทกุชนดิในทกุ matrix จะผ่านการทดสอบความใช้ได้ของวธิ ีในกรณขีองไข่ไก่และนมผงจะมจี�ำนวนสารทีไ่ม่สามารถสกดั 

ออกมาได้หลายชนิด ได้แก่ acephate, omethoate, dimethoate, EPN, phosalone และ azinphose - methyl 

จะสังเกตได้ว่าสารเหล่านี้มีคุณสมบัติเป็นกรด/เบสสูง อย่างไรก็ตามวิธีนี้มีความเที่ยงสูงสังเกตได้จากค่า RSD ที่มีค่า

น้อยมาก

เลือกใช้ d - SPE ที่เป็นส่วนผสมของ MgSO
4
 + PSA + C18 ส�ำหรับการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ 

ในที่นี้ไม่ได้ท�ำการศึกษาประสิทธิภาพของ d - SPE จากเครื่อง GC - FPD เนื่องจากเครื่องมือดังกล่าวไม่ให้ 

โครมาโทแกรมที่มี interference peaks เลย 

ภาพที่ 1	 โครมาโทแกรมจากเครื่อง GC - ECD ของการสกัดนมโคด้วยวิธี AOAC 2007.01 แล้วท�ำให้บริสุทธิ์ด้วย  

	 (A) MgSO
4 
+ PSA + C18 + GCB (B) MgSO

4 
+ PSA + GCB และ (C) MgSO

4 
+ PSA + C18  

	 และแผนภูมิแสดง Peak Area Sum ของการท�ำให้บริสุทธิ์แบบต่างๆ
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ภาพที่ 2	 โครมาโทแกรมของสารก�ำจัดศัตรูพืชของสารละลายมาตรฐานที่ระดับ 200 นาโนกรัมต่อมิลลิลิตร 

(a) จากเครื่อง GC - FPD ของสารกลุ่ม OPs 21 ชนิด (b) จากเครื่อง GC - ECD ของสารกลุ่ม SPs 8 ชนิด

ภาพที่ 3	 ตัวอย่างกราฟมาตรฐาน (calibration curves) ของสารกลุ่ม OPs (dichlorvos และ methidathion) 

และของสารกลุ่ม SPs (bifenthrin และ cypermethrin)
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Pesticides

	 10 µg/kg (n = 6)	 30 µg/kg (n = 6)	 100 µg/kg (n = 6)

		  Recovery (%)	 RSD	 Recovery (%)	 RSD	 Recovery (%)	 RSD

dichlorvos	 70.3	 7.8	 69.1	 4.3	 72.0	 3.4

methamidophos	 71.1	 10.5	 68.5	 4.7	 73.9	 5.1

acephate	 72.3	 9.4	 65.3	 4.7	 64.6	 7.5

omethoate	 78.3	 13.3	 87.3	 8.0	 67.0	 7.9

diazinon	 83.0	 6.5	 88.3	 2.9	 89.8	 2.1

dicrotophos	 72.9	 12.1	 87.4	 4.2	 83.5	 3.7

dimethoate	 74.6	 15.0	 88.5	 6.5	 72.7	 6.5

monocrotophos	 80.2	 11.1	 91.2	 5.0	 80.2	 3.3

pirimiphos - methyl	 78.4	 4.3	 90.7	 2.1	 88.8	 2.7

chlorpyrifos	 77.1	 3.1	 83.7	 3.6	 84.2	 2.4

parathion - methyl	 84.9	 7.0	 88.9	 1.1	 80.8	 2.8

parathion	 83.7	 4.4	 88.6	 2.1	 86.6	 2.8

prothiophos	 63.6	 3.2	 70.8	 1.5	 68.9	 3.9

methidathion	 78.8	 3.1	 83.0	 2.3	 74.2	 2.9

profenofos	 67.9	 2.5	 79.5	 2.7	 68.1	 8.8

ethion	 67.2	 5.7	 76.3	 1.5	 68.7	 2.8  

triazophos	 71.1	 8.9	 78.5	 2.3	 66.2	 3.5

EPN	 73.0	 6.6	 70.1	 6.7	 63.1	 3.1

phosalone	 99.8	 14.3	 73.7	 9.7	 67.2	 3.6

mevinphos	 77.6	 10.6	 80.9	 5.1	 86.1	 1.9

azinphos - methyl	 ND*	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND

bifenthrin	 86.6	 2.0	 65.2	 5.2	 75.0	 4.4

fenpropathrin	 99.6	 1.9	 69.6	 2.2	 85.4	 3.8

L - cyhalothrin	 73.9	 6.3	 63.5	 6.1	 69.8	 2.9

permethrin	 82.0	 13.1	 66.6	 11.7	 76.0	 2.0

cyfluthrin	 85.6	 4.0	 67.5	 13.1	 65.4	 3.2

cypermethrin	 75.7	 5.3	 75.5	 9.0	 74.1	 10.5

fenvalerate	 65.9	 10.3	 65.5	 4.3	 66.3	 3.6

deltamethrin	 68.7	 14.5	 85.1	 7.3	 65.0	 6.4

ตารางที่ 1	 ความแม่นและความเที่ยง (average %recovery, RSD) ของการวิเคราะห์สารกลุ่มออร์กาโนฟอสฟอรัส  

	 (OPs) และกลุ่มสารสังเคราะห์ไพรีทรอยด์ (SPs) ในนมโค
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	 Pesticides	 นมผง	 น�้ำนมถั่วเหลือง	 ไข่ไก่

		  Recovery (%)	 RSD	 Recovery (%)	 RSD	 Recovery (%)	 RSD

dichlorvos	 59.4	 5.0	 87.5	 10.4	 77.8	 30.4

methamidophos	 57.7	 8.4	 73.6	 5.8	 58.1	 17.6

acephate	 81.5	 8.3	 75.0	 17.1	 ND*	 ND

omethoate	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND

diazinon	 90.2	 4.9	 73.2	 14.2	 157.6	 7.6

dicrotophos	 108.9	 13.9	 85.0	 28.7	 108.2	 21.6

dimethoate	 113.0	 5.0	 78.7	 24.0	 ND	 ND

monocrotophos	 115.5	 16.7	 79.1	 24.6	 133.3	 11.2

pirimiphos-methyl	 76.9	 15.0	 70.1	 10.8	 158.1	 10.3

chlorpyrifos	 72.5	 9.0	 63.5	 10.8	 117.7	 8.8

parathion-methyl	 89.3	 5.1	 73.9	 15.1	 107.5	 18.4

parathion	 81.5	 9.6	 75.4	 9.9	 173.8	 6.8

prothiophos	 59.4	 7.3	 63.9	 13.8	 112.5	 13.4

methidathion	 106.1	 6.6	 90.1	 15.9	 140.8	 9.1

profenofos	 93.9	 21.9	 66.2	 21.5	 105.5	 18.0

ethion	 74.3	 8.3	 66.4	 18.4	 165.6	 6.8

triazophos	 95.9	 19.4	 73.0	 28.4	 125.0	 3.2

EPN	 ND	 ND	 72.4	 5.2	 ND	 ND

phosalone	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND

mevinphos	 70.3	 7.2	 76.7	 18.5	 64.6	 3.6

azinphos-methyl	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND	 ND

bifenthrin	 66.4	 3.8	 75.7	 7.1	 81.7	 11.7

fenpropathrin	 106.7	 6.7	 69.2	 6.8	 60.4	 8.4

L-cyhalothrin	 79.1	 6.0	 60.5	 6.7	 25.5	 8.9

permethrin	 73.9	 12.8	 112.8	 3.8	 34.3	 2.5

cyfluthrin	 89.8	 4.9	 67.6	 14.9	 ND	 ND

cypermethrin	 62.8	 5.9	 70.8	 5.7	 ND	 ND

fenvalerate	 68.7	 10.3	 63.2	 7.5	 ND	 ND

deltamethrin	 98.7	 7.7	 75.5	 3.1	 30.4	 10.2

ตารางที่ 2	 ความแม่น (average %recovery) และความเท่ียง (RSD) ของการวิเคราะห์สารกลุ่ม OPs และ 

	 กลุ่ม SPs ในนมผง น�้ำนมถั่วเหลือง และไข่ไก่ ที่ความเข้มข้น 30 µg/kg (n = 6)

* ND หมายถึง not detected, เลขตัวหนาแสดงถึงค่าที่ไม่อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ (recovery 60 - 120%, และ RSD ≤ 20%)
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วิธีนี้สามารถวิเคราะห์สารได้ตรงตามวัตถุประสงค์โดยสามารถใช้ตรวจสารทุกชนิดที่ท�ำการทดสอบในนมโค

และน�้ำนมถั่วเหลืองได้ ยกเว้นสาร azinphos - methyl เพียงชนิดเดียว แต่ไม่สามารถใช้วิธีนี้ตรวจวัดสาร dichlor-

vos methamidophos omethoate prothiophos EPN phosalone และ azinphos - methyl ในนมผง ส�ำหรับ

ไข่ไก่ควรใช้วิธีนี้ตรวจวัดเฉพาะสาร dichlorvos dicrotophos chlorpyrifos parathion - methyl prothiophos 

profenofos mevinphos bifenthrin และ fenpropathrin เท่านั้น และเมื่อพิจารณาข้อก�ำหนดทางกฎหมายของ

ประเทศไทยที่ก�ำหนดค่า Maximum Residue Limit (MRL) ของสารเกือบทุกชนิดที่ท�ำการทดสอบความถูกต้อง 

ของวิธีล้วนมีค่าสูงกว่าค่า LOQ ของวิธี เพียงแต่มีสาร methidathion (MRL = 5µg/kg) เพียงชนิดเดียว 

ที่มีค่า MRL ต�่ำกว่า LOQ ของวิธี  นั่นแสดงว่าวิธีนี้สามารถใช้ในการวิเคราะห์แบบคัดกรอง (screening) สาร

ก�ำจัดศัตรูพืชในอาหารที่ท�ำการทดสอบได้ ทั้งนี้สามารถหาปริมาณสารพิษตกค้างที่มีได้ในอาหาร ส�ำหรับวัตถุอันตราย 

ทางการเกษตรที่ไม่ได้ก�ำหนดปริมาณสารพิษตกค้างสูงสุด (MRL) หรือ ดีฟอลต์ลิมิต (default limit)(1) ได้อีกด้วย

การประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดตามแนวของ ISO GUM Approach หรือ Bottom - up 

Approach ซึ่งเป็นแนวทางที่เข้มงวดและมีรูปแบบการค�ำนวณค่าความไม่แน่นอนที่ชัดเจน จึงเหมาะสมกับวิธ ี

ทีพ่ฒันาขึน้ใหม่น้ี เป็นแนวทางทีช่่วยให้ห้องปฏบิตักิารพจิารณาและตรวจสอบแนวทางการพฒันาจากปรมิาณแต่ละแหล่ง

ของค่าความไม่แน่นอน ผลจากการประมาณค่าความไม่แน่นอนพบว่าแหล่งความไม่แน่นอนที่ส�ำคัญที่สุดคือ method 

precision (51.3%) รองลงมาคือ bias (26.7%) และ calibration curve (21.0%) ส่วนแหล่งที่มาอื่นๆ นั้นถือเป็น

องค์ประกอบที่น้อยมากแหล่งละไม่เกินร้อยละ 1 ดังภาพที่ 4

ภาพที่ 4 	แหล่งท่ีมาของความไม่แน่นอนท่ีมีผลต่อการวเิคราะห์เปรยีบเทยีบกบัความไม่แน่นอนทัง้หมดแสดงอตัราส่วน 

	 เป็นร้อยละ
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ผลการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดสารกลุ่ม OPs และ กลุ่ม SPs ในนมโคที่ระดับความเข้มข้น 

30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม จ�ำนวน 6 ซ�้ำ (n = 6) ประเมินจากความแม่น (%recovery) ระหว่างวิธีที่พัฒนาขึ้นกับ 

วิธีเดิมที่ห้องปฏิบัติการใช้อยู่ (Onley method) แสดงในภาพที่ 5 บ่งชี้ว่าเมื่อสกัดตัวอย่างด้วยวิธีใหม่ สารทุกชนิด 

ยกเว้น azinphos - methyl มี recovery อยู่ในเกณฑ์ยอมรับ (60 - 120%) มีความเที่ยงของการวิเคราะห์ 

(RSD ≤ 20%) และมีความสม�่ำเสมอ (consistency) ของการวิเคราะห์สูง ในขณะที่วิธี Onley ให้ผลการวิเคราะห์ 

ที่ดีในสารบางชนิดเท่านั้น เช่น สารกลุ่ม SPs แต่มีสารจ�ำนวนหนึ่งในกลุ่ม OPs ที่มี recovery ต�่ำกว่าเกณฑ์ยอมรับ 

แสดงถึงข้อจ�ำกัดของการใช้วิธีเดิมที่มีการท�ำ liquid - liquid extraction จากการศึกษาเปรียบเทียบข้างต้นจึง 

สามารถกล่าวได้ว่าวิธีที่พัฒนานี้มีขอบข่าย (scope) ของการวิเคราะห์กว้างกว่าวิธีที่ใช้อยู่เดิม

วิจารณ์

ระหว่างขัน้ตอนการสกดัจะสงัเกตเหน็ชัน้ไขมนัในลกัษณะแผ่นฟิล์มบางๆ ระหว่างรอยต่อของ acetonitrile 

ที่ใช้ในการสกัดกับชั้นของเหลวตัวอย่าง เนื่องจากไขมันไม่สามารถละลายใน acetonitrile ได้ ด้วยสาเหตุนี้สารก�ำจัด 

ศัตรูพืชที่ละลายได้ดีในไขมันจึงไม่สามารถถูกสกัดออกจากตัวอย่างได้อย่างมีประสิทธิภาพ สารที่มีขั้วต�่ำในกลุ่ม 

ออร์กาโนคลอรีน (OCs) จึงไม่เหมาะสมกับวิธีที่พัฒนาขึ้น ในทางตรงกันข้ามสารเคมีที่เป็นข้ัวปานกลางถึงสูง 

จะถูกดึงออกจากตัวอย่างได้ดีกว่าและอัตราการคืนกลับอยู่ในเกณฑ์ยอมรับ ท้ังนี้เมื่อไขมันในตัวอย่างมีปริมาณสูงขึ้น 

สารทีม่ข้ัีวปานกลางจะละลายอยูใ่นชัน้ไขมนัมากขึน้ วธิทีีใ่ช้ acetonitrile ในการสกดันีจ้งึเหมาะกบัตวัอย่างทีม่ปีรมิาณ

ไขมันค่อนข้างต�่ำเท่านั้น จากตารางที่ 2 สังเกตได้ว่าผลการวิเคราะห์ความแม่นและความเที่ยงของการสกัดตัวอย่าง 

นมผงและไข่ไก่จะมีประสิทธภิาพต�ำ่กว่าการสกดันมโคและน�ำ้นมถัว่เหลอืง และมจี�ำนวนสารทีผ่่านเกณฑ์ยอมรับน้อยกว่า 

ซึง่ปรมิาณไขมนัในนมโค น�ำ้นมถัว่เหลอืง นมผง และไขไก่ คอืร้อยละ 4.19, 2.5, 26.76 และ 8.76 ตามล�ำดบั(17) ผลการ

ทดลองนี้บ่งชี้ว่ามีความสัมพันธ์ระหว่างปริมาณไขมันในตัวอย่างกับ recovery ของการวิเคราะห์ ความสัมพันธ์ดังกล่าว

สามารถอธบิายได้จากค่า partitioning coefficients ของ analyte แต่ละชนดิระหว่างชัน้ไขมนัทีม่ลีกัษณะเป็นฟิล์มกบั

ภาพท่ี 5	 การเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดสารกลุ่ม OPs และ กลุ่ม SPs ในนมโคที่ระดับความเข้มข้น 

	 30 ไมโครกรัมต่อกิโลกรัม (n = 6) ประเมินจากความแม่น (%recovery) ระหว่างวิธีที่พัฒนาข้ึนกับวิธี  

	 Onley
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ชั้น acetonitrile ค่าสัมประสิทธิ์นี้สามารถค�ำนวณได้จากค่า octanol-water coefficient (K
ow

) หาได้จากสมการที่ 1

	
K

OW	
=
	 C

octanol

		    	 C
water	

	.................................สมการที่ 1

ค่าคงที่ดังกล่าวยากต่อการวัดและการประเมินค่าและการทบทวนวรรณกรรมที่เกี่ยวข้องของสารชนิด

หนึ่งๆ ให้ค่าที่แตกต่างกันมาก(18) เมื่อสร้างกราฟความสัมพันธ์ระหว่าง recovery กับ K
ow

 ของสารก�ำจัดศัตรูพืชแล้ว 

ไม่สามารถอธิบายปรากฏการณ์นี้ได้อย่างชัดเจน อย่างไรก็ตามสามารถใช้ความสามารถในการละลายน�้ำหรือความมีขั้ว

ของสารแต่ละชนิดมาใช้อธิบายและก�ำหนดขอบข่าย (scope) ของสารที่จะสามารถใช้วิธีนี้ได้(19) จากสมการที่ 2

	 log K
OW

  =  a log          + b 		 .................................สมการที่ 2

ดังน้ันการวิเคราะห์สารกลุ่มที่มีขั้วต�่ำและละลายได้ดีในไขมันควรใช้ตัวท�ำละลายที่ไม่มีขั้วเป็นตัวสกัด เช่น 

n - hexane เป็นต้น การวิเคราะห์แบบนี้มีข้อจ�ำกัดคือ n - hexane จะละลายไขมันออกมา และจะท�ำให้เกิดปัญหา

ในการใช้เครื่องมือวิเคราะห์หากไม่มีการท�ำให้บริสุทธิ์อีกครั้งหรือก�ำจัดไขมันไม่เพียงพอ เมื่อไขมันเข้าสู่ analytical 

column จะเข้าไปท�ำลายระบบการวิเคราะห์ของเครื่องมือและประสิทธิภาพก็จะต�่ำลง

ถึงแม้ว่าไขมันในอาหารจะสามารถละลายปะปนมาใน acetonitrile ได้ในปริมาณน้อยมากแต่ก็ต้องม ี

การก�ำจัดไขมันเหล่านี้ออกก่อนการน�ำไปวิเคราะห์ด้วยเครื่อง GC เนื่องจากเมื่อไขมันเหล่านี้เข้าไปสะสมจะรบกวน 

column และจะส่งผลถึงความไว (sensitivity) ของการวิเคราะห์ ส�ำหรับการวิเคราะห์สารกลุ่ม OPs ใช้ FPD 

เป็นตัวตรวจวัดนั้น detector ชนิดนี้มีความจ�ำเพาะต่อสารสนใจค่อนข้างสูง ดังนั้นพีครบกวน (interference peak) 

ที่ปรากฏอยู่ใน chromatogram จึงมีจ�ำนวนน้อยหรือไม่มีเลย แต่ใน detector ชนิด ECD กลับพบว่าหากไม่มี 

การก�ำจัดไขมันออกก่อนการวิเคราะห์จะได้ chromatogram ที่ยากต่อการวิเคราะห์ผล (interpretation) และ 

ท�ำให้ sensitivity ค่อยๆ ลดต�่ำลงเร่ือยๆ พร้อมๆ กับระยะเวลาการใช้งานของเครื่อง ในกรณีของการวิเคราะห์ 

ผักและผลไม้ในขั้นตอนการ clean up ที่ใช้ MgSO
4
 และ PSA ก็สามารถก�ำจัด interference peak ได้โดยไม ่

ท�ำให้ recovery ลดลง(20) ในตัวอย่างที่มีรงควัตถุ (pigment) ปริมาณมากๆ มีการเพิ่ม graphite carbon black 

(GCB) สามารถดูดสารที่มีสีเหล่านั้นออกได้ดีแต่กลับท�ำให้ recovery ของสารที่มีลักษณะเป็น planar - ring 

ลดลง ในขณะที่การใช้ octadecylsilane (C18) เพื่อดูดซับไขมันไม่มีรายงานว่าท�ำให้ recovery ลดต�่ำลงแต่อย่างใด  

อาหารที่เลือกเป็นตัวแทนของอาหารที่มีไขมันต�่ำไม่มี pigment เป็นองค์ประกอบหรือมีน้อยมาก จึงเลือกใช ้

dispersive SPE ชนิดส�ำเร็จรูปเพื่ออาหารที่มีไขมัน

เมื่อท�ำการเปรียบเทียบประสิทธิภาพการสกัดสาร co - extractive ด้วย d - SPE ชนิดต่างๆ โครมาโทแกรม

จากเครื่อง GC - ECD แสดงให้เห็นว่า MgSO
4
 + PSA + C18 ยังคงมีพีคของ matrix เหลืออยู่ปริมาณมากกว่า 

MgSO
4 
+ PSA + GCB และ MgSO

4 
+ PSA + GCB + C18 และแผนภาพแสดง Peak Area Sum บ่งชี้ว่า 

การเติม GCB ลงไปจะสามารถท�ำให้สารสกัดมี co - extractive น้อยกว่า ทั้งนี้ถ้าสังเกต interference peak 

ที่ยังคงพบอยู่จะอยู่ในช่วงต้นของโครมาโทแกรมซึ่งไม่ซ้อนทับหรือใกล้เคียงกับสารกลุ่ม SPs ที่ปรากฏอยู่ช่วงปลาย 

ของโครมาโทแกรม (ภาพที่ 2) เมื่อพิจารณาประเมินความเหมาะสมแล้ว แม้การเติม GCB จะให้โครมาโทแกรม 

ที่สะอาดกว่าแต่การงานศึกษาหลายชิ้นชี้แล้วว่าอาจมีผลกระทบต่อ recovery ได้ ดังนั้นจึงไม่ควรใช้ d - SPE ท่ีมี  

GCB เป็นส่วนผสมในขั้นตอนการท�ำให้บริสุทธิ์ อน่ึง วิธี Onley ใช้ตัวท�ำละลายในการท�ำให้โปรตีนและไขมัน 

ไขมันในตัวอย่างเสียสภาพกลายเป็นของแข็งและตกตะกอนแล้วน�ำสารละลายส่วนใสไปผ่านขั้นตอน liquid - liquid  

C
1
sat
w(     )
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extraction เพื่อก�ำจัดสารท่ีสามารถละลายในน�้ำได้ออกไป ในขั้นตอนนี้เองที่ท�ำให้การสกัดสารที่มีขั้วสูงหรือมี 

ความเป็นกรดเบสสูงด้วยตัวท�ำละลายที่ไม่มีขั้วมีประสิทธิภาพต�่ำ จึงไม่สามารถใช้วิธีดังกล่าวเป็น universal method 

ทีใ่ช้สกดัสารก�ำจดัศตัรพูชืแบบ multiresidue method ได้ แต่วธิทีีพ่ฒันาขึน้นีใ้ช้ตวัท�ำละลายทีม่คีวามสามารถในการ

ละลายสารที่มีคุณสมบัติทางเคมีหลากหลายกว่าจึงเป็นวิธีที่มีความเหมาะสมกว่าส�ำหรับใช้ในห้องปฏิบัติการ 

 

สรุป

วิธีวิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืชในอาหาร ได้แก่ นมโค นมผง น�้ำนมถั่วเหลือง และไข่ไก่ ด้วยวิธีที่พัฒนาขึ้น 

โดยใช้ dispersive SPE ชนิดที่เป็นสารผสมของ MgSO
4
, PSA และ C18 ในการท�ำให้บริสุทธิ์เป็นวิธีที่มีคุณลักษณะ

เหมาะสมกับการใช้เป็นวิธีวิเคราะห์ในห้องปฏิบัติการเพื่อใช้วิเคราะห์สารก�ำจัดศัตรูพืชกลุ่ม OPs และกลุ่ม SPs 

ส�ำหรับตรวจสอบคุณภาพและความปลอดภัยให้เป็นไปตามค่าก�ำหนดทางกฎหมายที่ระบุในพระราชบัญญัติอาหาร 

ปี พ.ศ. 2522 เป็นวิธีที่ง่าย รวดเร็ว ประหยัด และมีประสิทธิภาพสูง สามารถประยุกต์ใช้วิธีนี้กับตัวอย่างอาหารอื่นๆ 

และสารก�ำจัดศัตรูพืชชนิดอื่นๆ ได้อีกด้วย แต่อย่างไรก็ตามนักวิเคราะห์ควรค�ำนึงถึงคุณสมบัติทางเคมีของสารก�ำจัด

ศัตรูพืชและอาหารที่จะน�ำไปใช้งานด้วยและต้องท�ำการทดสอบความถูกต้องของวิธีก่อนน�ำไปประยุกต์ใช้เสมอ 
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ABSTRACT	 Separation of pesticides residues from food matrices prior to subsequent steps in the 
analytical process remains a challenging issue, and much effort has been invested to further improve 
methods. The present study was aimed to develop a simple multiresidue method modified from  AOAC 
2007.01 extraction method for the determination of 21 organophosphorus (OPs) and 8 synthetic pyritroid 
(SPs) pesticide residues in some food matrices, including milk, milk powder, soy milk and egg. Gas 
chromatography coupled with flame photometric detector (GC - FPD) and electron capture detector 
GC - ECD) were simultaneously used for identification and quantification steps. The calibration 
curve and working range for the analytes of interest were linear over the concentration ranges of 
20 - 300 ng/ml and 10 - 150 µg/kg, respectively, with excellent correlation coefficients (r) ranging 
from 0.995 to 0.999. For all of the tested pesticides in four matrices, the mean recoveries at three 
fortification levels (10, 30 and 100 µg/kg) ranged from 25.5 and 173.8% with RSD ranging from 1.1 to 
30.4% but some pesticides could not be determined. The limit of detection (LOD) and the limit of 
quantitation (LOQ) of the method were 5 and 10 µg/kg, respectively.  Comparing with Onley 
method, currently used in labolatories, the developed method is fast, inexpensive and suitable for the 
determination of the target pesticides. In addition, this method can be easily extended to other 
compounds and matrices. The protocol developed is also useful for routine analysis and rapid detection 
of a large number of samples.  

Keywords:	 GC - FPD/GC - ECD, multiclass pesticides, AOAC 2007.01, fatty food


